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Mit kíván a villanyszerelô, a techni-
kus, a mérnök, ha digitális kézi
multiméter vásárlását tervezi? „Hát
az attól függ…” – mondhatjuk. De
mitôl is?

Válasszunk talán valamilyen szempontot,
legyen, mondjuk a felhasználás helye, jel-
lege! Az egyik jellemzô hely a villamos la-
bor, illetve az olyan, általában beltéri hely-
színek, ahol komolyabb környezeti igény-
bevételek, fizikai behatások általában nem
érik a mûszert, ugyanakkor helyenként a
mérési pontosság igen fontos lehet.

A másik gyakran elôforduló alkalma-
zás a szabadtéri, illetve a szennyezett ipa-
ri környezetben történô felhasználás, ahol
a durva környezeti hatások (hôingadozás,
por, gôz, olaj, korom, ütôdés, rázkódás, le-
esés stb.) valószínûsége sokkal nagyobb,
ugyanakkor a pontosság területén némi
engedmény elképzelhetô. E felhasználási
területen belül meg kell még különböztet-
ni egy speciális alkalmazást: a robbanás-
veszélyes területeken történô használatot.
Ott ugyanis a mûszereknek különleges kö-
vetelményeknek kell megfelelniük, ill.
minôsítéssel (IECEx, ill. ATEX) kell rendel-
kezniük. 

Megoldások „laborra” és „terepre”

A labor jellegû felhasználásra jó példa az
– egyébként mobiltelefonra emlékeztetô
és a nagyméretû grafikus kijelzôt kiválóan
védô, „kagyló” formájú – MX3281-3283-
3285 típusok, amelyek akár Bluetooth-
kapcsolattal is kiegészíthetôk.

A második alkalmazási területre a kö-
zelmúltban született egy új multiméter-
család. E cikk keretei között a „csúcsmo-
dellek” az MX57Ex, az MX58HD (HD =
Heavy Duty, azaz kemény igénybevétel)
és az MX59HD típusok legfontosabb tulaj-
donságairól tudunk szót ejteni. 

Környezetálló kivitel

Az említett nehéz körülmények között,
szennyezett és mechanikai behatásoktól
sem mentes környezetben dolgozó szak-
emberek számára jó hír, hogy a mûszerek
(az elôd MX53-54-55-56C sorozathoz ha-

sonlóan) IP67-es védettségûek. Azaz éve-
kig lehet dolgozni a mûszerrel koszos, po-
ros, olajos stb. környezetben, s a mûszer
burkolatát kinyitva gyári állapotokat, csillo-
gó tisztaságot találunk. (Magam is tapasz-
taltam már ezt néhányszor.) Persze nem a
külcsíny miatt fontos ez, hanem mert így a
mûszer mûködését nem befolyásolhatja az
elektronikára, különösen a forgókapcsoló
érintkezôire lerakódó szennyezôdés. 

Azért ne rugdossuk…

A 90-es években kidolgozott – azóta
sokszorosan bevált – megoldásokat
megtartó, önkioltó anyagokból készült
robusztus tokozatnak és a rugalmas, fel-
helyezhetô védôburkolatnak köszön-
hetôen a mûszerek elviselik az 1,2 m-
rôl történô leejtést; jól tûrik, ha a földön
lévô mûszerbe véletlenül belerúg vala-
ki (ennek a tesztnek az elvégzését azért
napi rendszerességgel nem javas-

lom…), és 1 méterrel a vízfelszín alatt
sem jut a belsô térbe egyetlen csepp fo-
lyadék sem. A terepi alkalmazásnál na-
gyon értékes tulajdonság, hogy a ná-
lunk szokásos fagyokban a mûszer és
az LCD is mûködôképes marad.

Különleges fokozatú ATEX-tanúsítás

Fontos újdonság, hogy a családból az
MX57Ex – ismereteink szerint – jelenleg az
egyetlen mûszer, amely gázok mellett po-
rokra is megkapta az ATEX-minôsítést
(csak hozzáértôknek: ATEX EEx, ib group 
I and EEX, group IIC T6), s mindezek mel-
lett még – Cat III 600 V-ig – „nem Rb-s” te-
rületen is használható. A mûszerrel kap-
csolatos – s a robbanásveszélyes környe-
zettel kapcsolatban elengedhetetlen – gon-
dosság abban is megnyilvánul, hogy még
a tápforrásul felhasználható 9 V-os elemek
típusa is megadott. A mûszer egyébként
mintegy 300 órát üzemel egy alkáli tartós-
elemmel. Ez már szép teljesítmény, ám
ezen is túltesznek az 58HD és 59HD,
amelyek akár 500 órán át is mûködhetnek.

Villámgyors PC-s kalibrálhatóság

Az 58-as és 59-es modellnél lehetséges
az RS–232 kapcsolat PC-vel. A beállítás
és kalibrálás teljesen kívülrôl (szintén PC-s
segítséggel) végezhetô, opcionális kalib-
rálószoftver segítségével lehet megvalósí-
tani, ráadásul rendkívül kis idôigénnyel.
Az, hogy a mûszer burkolatát a kalibrá-
láshoz nem kell megnyitni, tehát a gyári
állapot fenntartása, az IP67-es védettség
biztonságos fennmaradása szempontjá-
ból is fontos.  

1. ábra. Nagy pontosságú ipari digitális
multiméter elôlapja – IP67-es védettség

„BÚVÁRMULTIMÉTEREK” 
– 1 m-es vízbe is ejthetjük ôket
Kézi mérôkészülékek erôsen szennyezett ipari és „Rb-s” területekre

NÉMETH GÁBOR

2. ábra. MTX multiméter kinyitva
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Biztonság nehéz helyzetekben

Kényelmetlen testhelyzetben, veszélynek
kitett helyeken, nagyfeszültség közelében
végzett méréseknél akár szó szerint élet-
mentô lehet az automatikus értéktartás
(Auto HOLD) funkció. A mérés stabilizáló-
dása után ugyanis hangjelzés kíséretében a
mért érték rögzül egy idôre a kijelzôn, 
vagyis koncentrálhatunk nyugodtan a mé-
rési pontokra, a biztonságos munkavégzés-
re, s ráérünk a számértéket utána leolvasni.

Pontosság és funkcionalitás

E TRMS multimétereket használva, ipari
környezetben sem kell lemondanunk 
a kézi „csúcskészülékeknél” megszokott
50 000-es (59HD) kijelzésrôl, a 0,05%-os
DC-alappontosságról (59HD), az AC-mé-
résekre (az árammérésre is!) vonatkozó
nagy sávszélességrôl (50 kHz, ill. 
100 kHz), az 50 mF-os (azaz 50 000 µF-os)
kapacitásmérési tartományról, a külsô (op-
cionális) Pt100 vagy Pt1000 hôérzékelôv-
el végzett –200 … +800 °C hômérséklet-
mérésrôl (59HD), a dBm mérésérôl
(59HD), a „min/max/avg” szolgáltatásról
(59HD), a rövid idejû impulzusok „elfogá-
sáról” (59HD), illetve a nagyobb kiugró
(legalább 1 ms tartamú) csúcsokkal, azaz
nagyobb crest-faktorral (csúcstényezõvel)
rendelkezõ jelek mérésérõl sem. 

mellett fejlett kezelési, grafikus, memó-
ria- és kommunikációs (Bluetooth is)
funkciókkal rendelkezô multiméterek
mellé tehát szorosan felzárkóztak az új,
„keményebb üzemeltetési viszonyokat”
is elviselô modellek és az ATEX-es
MX57Ex.

Akár ipari, akár laborkörülmények-
nek kell tehát megfelelni, van mibôl vá-
lasztani, miközben mérési pontosság
szempontjából sem kell megalkudni.
Másrészt többé az „Rb-s” munkaterület
– beleértve ezúttal a porrobbanás-ve-
szélyes környezetet is – sem akadály az
alkalmazásban.

Crest-faktor

Ez utóbbi azért fontos kérdés, mert a kiug-
ró jelek telítésbe vihetik a mérôerôsítôt, s a
mérésben úgy keletkezik nagy hiba, hogy
annak nem leszünk tudatában. Hiszen a
kijelzett értékbôl azt látjuk, hogy a TRMS-
érték messze az adott méréstartomány
felsô értéke alatt van. Az 59HD-val ki tud-
juk mutatni, hogy a mért jelben impulzus-
szerû kiugrások vannak, s magasabb mé-
réshatárra kapcsolva elkerülhetjük a hamis
mérési eredményeket.

A nagyjából két éve megjelent „MTX
Mobile” sorozatú, a megfelelô árszint

3. ábra. MTX multiméter mint grafikus regisztráló – eredményképernyô kurzorral
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